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PROTOKOL O ZKOUŠCE 
 

Zákazník: Obec Říčany    Objednávka: emailem 4. 8. 2015 

Kontakt: Jan Studený, starosta   Email:  starosta@ricanyubrna.cz 

Adresa:  Náměstí osvobození 340  Telefon: +420 724 303 746 

Důvod odběru: pravidelný monitoring kvality vody z přírodního koupaliště v obci 

 

ODBĚR VZORKU VODY 

Vzorkoval: Ing. Alena Polcarová   Datum a čas odběru: 5. 8. 2015, 10 – 10.30 hod 

Místo odběru: přírodní koupaliště Říčany  Typ vzorku:  prostý, 1x povrchová voda 

Metodika odběru: ČSN EN ISO 5667 (757051)  Způsob odběru: ručně 

 

MONITORING IN-SITU 

Vzorkoval: Ing. Alena Polcarová   Datum a čas monitoringu: 5. 8. 2015, 10 hod 

Metodika: stanovení základních parametrů vody na místě multiparametrickou sondou YSI 6600 

hloubka teplota vodivost pH kyslík kyslík zákal chlorofyl fykocyanin 

m °C µS/cm - % mg/L NTU µg/L RFU 

0,46 23,4 697 8,9 173,4 14,7 0,8 14,0 1,7 

1,01 23,3 696 8,9 181,7 15,5 1,6 21,2 1,2 

1,36 23,7 698 8,9 177,2 15,2 2,9 21,6 1,2 

 

ANALÝZY VZORKŮ VODY 

Analýzy provedla: Ing. Alena Polcarová  Datum a čas zkoušky: 5. 8. 2015, 12 – 15 hod 

Metodika laboratorních analýz: kyvetové testy HACH LANGE 

Chemické analýzy vzorků vod: limity dle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

celkový fosfor Pc  
[mg/l] 

fosforečnanový 
fosfor P-PO4

3- 

[mg/l] 

dusičnanový 
dusík N-NO3

- 

[mg/l] 

amoniakální 
dusík N-NH4

+ 

[mg/l] 

chemická spotřeba 
kyslíku CHSK 

[mg/l O2] 

limity 0,05 --- 5,4 0,23 26 

0,015 0,005 1,02 0,012 28 
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ANALÝZA FYTOPLANKTONU 

Analýzy provedla: Ing. Eliška Maršálková Ph.D. Datum a čas zkoušky: 5. 8. 2015, 18 – 19 hod 

Metodika: kvantifikace fytoplanktonu sondou FluoroProbe 

zelené řasy sinice rozsivky skrytěnky celkový chlorofyl 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

1,8 0,4 0,3 0,0 2,6 

Dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 238/2011 Sb ve znění pozdějších předpisů (Změna: 97/2014 Sb.) je 
limitní ukazatel pro I. stupeň výskytu sinic 10 µg/l. 

 

kvantifikace fytoplanktonu sondou FluoroProbe ze síťového vzorku planktonu 

zelené řasy sinice rozsivky skrytěnky celkový chlorofyl 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

0,0 2,1 68,7 0,0 70,8 

 
     Usazeniny na dně nádrže    Vláknitá řasa Cladophora v čistící zóně  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Uvolněné chuchvalce vláknité řasy   Odtěžená vláknitá řasa na břehu čistící zóny 
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Odtěžené sedimenty ze dna nádrže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA 

Analýzy provedla: Ing. Eliška Maršálková Ph.D. Datum a čas zkoušky: 5. 8. 2015, 19 – 20 hod 

Dominantu tvořily centické  
rozsivky rodu Aulacoseira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVĚR 

Odběr vzorků vody proběhl po přívalových srážkách, kdy byl Říčanský potok mírně rozvodněn. Říčanský 
potok vytéká ze dvou soukromých rybochovných rybníků v Dolních Říčkách a je využíván k doplnění vody 
nádrže. 

Rozvodněný Říčanský potok po přívalových srážkách se zakalenou vodou 
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Voda z potoka se do čistící zóny nádrže dostala jen částečně a hned v první nádrži kal sedimentoval. 
     První sedimentační nádrž    Druhá sedimentační nádrž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Přítok z čistírny vody nádrže    Vláknitá řasa v čistící zóně nádrže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoring in-situ a analýzy vzorku z přírodního koupaliště v Říčanech neprokázaly závadnost vody dle 
sledovaných parametrů. I když byl mírně překročen limit u chemické spotřeby kyslíku (v rámci chyby 
stanovení), voda vyhovuje parametrům vod ke koupání. Chemická spotřeba kyslíku je mírou celkového 
obsahu organických látek ve vodě, udává spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci organických látek ve vodě za 
definovaných podmínek. Situace odpovídá i vývoji nádrží za dlouhodobého velice horkého počasí. 

Nádrž je dobře udržována. Doporučujeme pokračovat v odtěžování přebytku vláknitých řas, především 
jejich odumřelých částí, v betonovém korytě s přítokem v odstraňování okřehku a v prostorech mezi 
kamennými hrázkami spodní anaerobní vrstvy černého, septikem zapáchajícího bahna. 

 

Datum vystavení protokolu: 5. 8. 2015 

 

Zpracovala: 

…………………………………...................... 

Ing. Alena Polcarová, +420 603 580 120, alena.polcarova@rawat.cz 
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